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Заместитель руков.одитё:л.я испытательного

А

И. М. Захарова

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1448 ОТ I 1 "сентября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Герритормальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 
Дуванском, Белокатайском. Кигинском. Мечетлинском, Салаватском районах

2. Юридический адрес:452530. Республика Башкортостан. Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4

3. Наименование образца (пробы):Вода централизованных систем, питьевого водоснабжения

4. Место отбора:Администрация СП Малоустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район., РБ, Мечетлинский 
район, с. Малоустьикинское, ул. Ленина, 81. Водозаборная колонка.

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:08.0е).20 1 6 1 1:00
Ф.И.О., должность:Ишмухаметов Ю. Р. помощник санитарного врача, филиала Ф БУ З  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Дуванском. Белокатайском. Кигинском. Мечетлинском и 
Салаватском районах, при отборе присутствовал ведущего специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав'потребителей и благополучия человека по 
Республике Башкортостан в Дуванском. Белокатайском., Кигинском. Мечетлинском. Салаватском районах 
Газизуллина М. М.

Л
Условия достявгсигсоответствуют ИД
Дата и время доставки в 11Л Ц :08.09.2016 15:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для 
микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на 
станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, КиГинском, Мечетлинском, 
Салаватском районах № 155 от 30.08.2016

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к крч^ству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 41.16.4448 4 1

9„ Средства измерений: **

№ п/п Тип 11 заводской номер* ириоорл
.№ свидетельства 

о поверке Срок действия
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1 Анализатор содержания нефтепродуктов в воде 
лабораторный АН-2

..1427... 1 1/10702 18.08.2017

2 Кол ор и м етр фотоэл е ктр и чес к и й ко н не нтра ц и о н н ы и 
КФК-2 МП

8803678 1 1/1 >97 05.03.2017 '

3 pH-метр-150МИ, электрод ЭС К  №  23932. рег.№ 29671- 
09

7971 1 1/2496 21.03.2017

10. Условия проведения иепытаний:соответствуют нормативным требованиям

Речультаты йенытаний

М 2
П/П

Определяемые показатели

.......... .......
Единицы

измерения
Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р  Г А Н О Л ЕП  1 И Ч  Е С К И Й А Н А Л И З
Образен поступил 08.09.2016 16:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 1448 
дата Начала испытаний 08.09.2016 16:00 лата выдачи результата 1 1.09.2016 10:21

1 Запах балл 0 2 ГОСТ335 \ *
2 Привкус балл 0 2 ГОСТ3351
3 Цветность градус менее ГО* 20 ГОСТ 3 \ т -2012
4 М ут ность ( 1! о ф о р м а з и ну) ГМ Ф менее 0.5* 2.6 ГОСТ3351

ФИО лица, ответственною за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией
К О Л И Ч Е С Т В Е н Н Ы Й X И М И Ч Е С К И Й А Н А Л И 3

Образец поступил 08.00.2016 16:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 1448 

дата начала испытаний 08.09.2016 16:00 дата выдачи результата 1 1.09.2016 10:21
1 Водородный показатель (pH) ел. pH 

VIIV л
7.53*0.20 

416.0±4 1.6
6-9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

2 Общая минерализация (е\\ой 
остаток)

1000 ГОСТ 18164-72

3 Жесткость общая м г-ж в/д м3 
мг02/дмЗ

6.6±0.9 7 ГОСТ 31954-2012
4 Окисляемость 

перманганат нам
1.3 ±0.3 5 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

5 Н ефтеп роду кт ы. сум м ар и о мг/л менее 0.05* 0.1 ГОСТ Р 51797-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 08.09.2016 15:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 1448 
даза начала испытаний 08.09.2016 15:40 дата выдачи результата 09.09.2016 14:46

1 Общее микробное число КО Г/мл 5 50 М УК 4.2.1018-01
2 Общие колиформиые 

бактерии
бактерий в НЮ

М . 1

бактерий в 100
мл

не 001 iap) же по отсутствие М УК 4.2.1018-01

3 Термотолеран'шые 
кол и фо р м н ые бд Ктер и и

не обнаружено отсутствие М УК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испы таний: Мустафина С. М.. зав. лабораторией

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О.. должность липа, ответственного за оформление протокола: Ишмухаметов Ю. Р. помощник санит; 1рАогсГврача

Проба № 1448 "Вода централизованных систем питьевого водоснабжения" в объеме проведенных испытан! 
соответствует требованиям п. 3.3.. п. 3.4.. п. 3.5. СанПиН 2.1.4 .1074-0Г "Питьевая вода. Гигиенические требования 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требован 
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
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Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Дуван с кий межрайонный филиал Ф Б У З  «

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
452530. Республика Башкортостан. Дуванский район. с.Месягутово*, ул.Больничная,4

Протокол О!бора проб воды 
О л' 08 сентября 2016 г.

<n/innomiH промсрки. micit.iaiiouiiH (жалооа. ныпо/тсннс прс мшсамий). ( [ VI. расслслонимнс инфекционной заболеваемости.

алмииис ipai ивмыс расслслоиапиа. иные мрелнисанн» 1*1111. г ух» и шолс rueinii,.iii контроль, шапка)

I.Основание для отбора проб: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 
Цуванс ком, Бел о ката иском, Кигинском. Мечетлинском. Салаватском районах № 155 от 30.08.2016
I. Наименование субъекта права: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, 
Мечетлинском. Салаватском районах.
3. Юридический адрес:452530. Республика Башкортостан. Дуванский район, село Месягутово, ул. Больничная, 4.
4. Наименование места отбора, адрес: Администрация СП Малоустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район, РБ, 
Мечетлинский район, с. Малоустьикинское. ул. Ленина. 81. водозаборная колонка.
5. Дата отбора «08» сентября 2016 г. Время отбора 1 1:00
6. Методы консервации: нет
7. Условия окружающей среды: температура воздуха: 15С": влажность: 68%
8. Особые условия, оказывающие влияние на качество воды в источнике: нет.
9. Температура воды при отборе пробы (при необходимости):
10. Наименование образца: вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
1 1. Пробы отобраны в соответствии с НД: ГО СТ 3 1942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб хупя 
микробиологического анализа". ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях 
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
I 2.Цель отбора: соответствие СанТ~1иН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 1 нгненическне требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения» ( с изменениями ).
13. Количество, объем пробы (образца); 2.0 л.
14. Исследуемые показатели, согласно нормативным документам:
Органолептические: запах, привкус, цветность, мутность.
Обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерализация (сухой остатрк), 
жесткость общая, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарная).
Микробиологические: ОМЧ, О КБ ,ТКБ
15. Дата доставки «08» сентября 2016 г. Время доставки: 15:30
16. Требования транспортировки, хранения соблюдены (да/нет) - да
17. У сл о в и я тр а н с п о рт и р о в к и; а втот р а н с п о рт.
18. Хранение в термоконтейнере (да нет): да.
19. Дополнительные сведения:
Должностное лицо, проводившее отбор пробы Должность Ф И О Г1 одпись

------------------------------------------- 1------------------------------ —1—  1---- • --- - - - — [
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав Помощник Ишмухаметов Ю. 1потребителей и благополуч-ия человека санитар но гю врача Р.
Дуванский межрайонный фили^ 1 Ф БУ З  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» i
Должностное лицо, уполномоченное руководителем 
юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, или физическое лицо 
присутствующее при отборе проб

Должн ость Ф И О Подпись

Территориальный отдел Управления Федеральной Ведущий Газизуллин М. М.
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан в 
Ду в а н с ко м, Бел о ката й с ко м, К и г и н с к о м. М е11 етл i1 н с ко м. 
Салаватском районах.

1 специалист-эксперт
1 г  '

•

________________________ _ ___________ ..

Экземпляр настоящего протокола получил: , Щ ,

Представитель юридического лица Должность
Территориальный отдел У правления Фелеральной 1 Ве л vi и и и
службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Pecriyбы и кс Т > л i и кор гостан в 
Д у в a hi с к о м. .Б ел о к а та й с к о м. К и г и i \ сТ о м. М е че глине к ом. 
Сала ва тско м ра нона х.

* спсиналнст-эксиерт ;

Специалист отделен и я приема проб Должность
Федеральная служба по надзору в сфере защиты.прав ! Помощник
потребителей и благополучия человека ! санитарного врача
Дуванский межрайонный филиал Ф БУ З 1 ■г 1 !

Ф И О П озиш ь


